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摘要: 心电信号的消噪一直是人们关注的焦点 , 至今为止已经有许多论著针对心电信号的处理提出了不同的算法。本文以多尺度小波变换
为理论背景 , 根据信号与噪声在小波变换下的不同特性 , 提出了一种阈值法和模极大值法相结合的小波消噪新算法。临床试验表明 , 该算法对
心电信号的消噪具有良好的效果。





的信号 , 一般比较微弱( 幅度为 10pV- 4mV) , 而且信噪比低 , 因此在采









不同的 Lipschitz 指数 , 它们的小波变换模极大值随尺度变化也呈现出
不同的变化规律”[1]这一特性进行消噪处理的。但是传统的模极大值法
主要是利用 Mallat 交替投影法进行信号重构 , 其主要缺点是原始信号




合 , 从 而 提 出 一 种 新 的 小 波 消 噪 算 法 , 该 算 法 极 大 地 降 低 了 传 统




2.1 小波变换 连续小波变换定义 [2]为 : 设 !(t)∈L2(R), 其傅里叶













称为一个小波序列。其中 a 为伸缩因子 , b 为平移因子。
对于任意的函数 f(t)∈L2(R)的连续小波变换为
Wf (a,b)=<f,!a,b>= a - 1/2







- ∞" Wf (a,b)! t- ba$ %dadb
在实际应用中 , 连续小波必须加以离散化 , 而且为了使小波变换
具有可变化的时间和频率分辨率 , 适应待分析信号的非平稳性 , 通常
把参数 a 和 b 离散化为 a=2, b=1, 由此得到的小波:
!j,k(t)=2- j/2!(2- jt- k) j,k∈Z





加 , 具有正的 Lipschitz α, 噪声的模极大值随尺度的增大而减少 , 具有
负的 Lipschitz α, 它们的模极大值在小波变换下具有不同的变化趋
势。因此本文算法的基本思想就是从所有小波变换模极大值中选择信
号的模极大值而去除噪声的小波变换模极大值 , 然后用剩余的小波变
换模极大值去重构信号 , 从而达到信号消噪的目的。但是 , 由于 ECG
信号的信噪比比较小 , 小波变换的模极大值在最小尺度上几乎完全由
噪声控制 , 此时对模极大值的处理难度较大 , 一般的方法是将最小尺
度上的所有模极大值强置为零 , 再由上一尺度的模极大值进行插补或
代替 , 然而这样会造成最小尺度上的信息丢失 , 同时使算法复杂化 , 因
此 , 本文在用模极大值法去噪之前先对原始信号小波变换的小尺度进
行阈值预处理 , 不仅可以最大限度地减少噪声产生的模极大值 , 从而
减少了计算量 , 同时可以避免原信号特征点的丢失。
3.消噪处理具体算法
经临床试验表明 , 心电信号中 QRS 波的能量主要集中在 3~40Hz
之间 , 在小波分解的尺度上主要分布在 23 和 24 尺度上 , 且在 23 尺度
上的能量最大 , 并以该尺度为中心 , 能量向各尺度衰减 ; 在对含有噪声
干扰的心电信号进行多尺度小波分解后 , 基线漂移噪声的能量大小主
要反应在大尺度的小波系数上 , 肌电干扰、工频干扰等高频噪声的能
量大小主要反应在小尺度的小波系数上 , 因此 , 根据各类噪声的频带
分布 , 设计消噪算法如下:
( 1) 首先 , 利用小波变换对原始心电信号进行 9 尺度的分解;
( 2) 由于尺度 28 和 29 下的细节分量反应的是信号中的基线漂移
和低频干扰 , 属于缓变直流分量 , 直接将这两个尺度下的小波系数强
置为零便可彻底消除 ; 而对于肌电干扰和工频干扰 , 其小波分解主要
反映在 1 和 2 尺度上 , 在这些尺度上包含较少的心电信号成分 , 可采
取阈值预处理的方法 ,
( 3) 在 21 到 24 尺度上 , 搜索 24 尺度上全部模极大值 , 并记下所有
点;
( 4) 从最大尺度开始 , 对于尺度 j 上系数的每个极大值对应的位
置点 x0, 向上一尺度 j- 1 搜索其对应的位置点。
4.算法验证
本算法在实际应用过程中 , 选取了一段含有较严重基线漂移和轻
微肌电干扰及其它因素干扰的心电信号 , 原始信号如图 1 所示。在算
法验证的过程中 , 对心电信号的分解及重构选择了二次样条小波作为
小波基函数。这是因为样条小波是一种非紧支正交的对称小波 , 具有
较高的光滑性 , 频率特性好 , 分频能力强 , 频带相干小 , 且具有线性相
位特性 , 非常适合对 ECG 信号进行处理。图 2 是对原始心电信号进行
9 尺度小波分解的结果 , 图 3 是利用本文消噪算法重构信号后的结








点 , 本文在综合分析各种算法的基础上 , 以模极大值法为主 , 阈值法为
辅 , 综合了二者的优点 , 提出了一种改进的消噪算法。虽然也有一些文
献也有采取带阈值处理的模极大值法 [5], 但本文算法根据分解后包含
有用信息的多少来处理各尺度的小波系数 , 与之相比 , 在预处理方面
更显得巧妙 , 虽然看似步骤较多, 但实际上在信号处理( 下转第 329 页 )
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( 上接第 324 页 ) 效率方面有了很大提高 , 也能够很好地保持原有心
电信息不被丢失。
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科
在变频器的使用中 , 由于对变频器的选型及使用不当 , 往往会引
起变频器不能正常运行、甚至引发设备故障 , 导致生产中断 , 带来不必
要的经济损失。本文以富士 FRNP7 /G7 变频器为例 , 讲述变频器使用
应注意的几个问题。
1.选型
一 台 油 泵 采 用 变 频 控 制 , 电 机 型 号 为 JR127_10、115kW, Ue=
380V, Ie=231A,使用 FRNll0P7- 4EX 变频器。运行中发现有时虽然给
定频率高 , 但实际频率调不上去、变频器跳闸频繁 , 故障指示为“OLl”,
即变频器过载。经检查 , 变频器的额定电流为 210A, 而油隔泵电机在
高下料量时运行电流在 220A 左右波动 , 驱动转矩达到极限设定 , 使






油隔泵为恒转矩负载 , 最好选用驱动转矩极限范围宽的 G7 变频
器。选择 FRNl60G7_4EX, 变频器额定电压为 400V, 额定输出电流为
304A, 驱动转矩极限为 150%, 改用 FRNl60G7。4EX 后 , 上述问题再也
没有发生。
2.安装环境
由于变频器集成度高 , 整体结构紧凑 , 自身散热量较大 , 因此对安
装环境的温度、湿度和粉尘含量要求高。山西铝厂的变频器安装于操
作室内 , 因安装车间属于干法车间 , 变频器运行环境差 , 操作室 粉 尘
多 , 夏季室内温度高 , 曾多次发生变频器故障。在对操作室进行密封和




变频器的设定参数多 , 每个参数均有一定的选择范围 , 使用中常
常遇到因个别参数设置不当 , 导致变频器不能正常工作的现象。
(1)外加起停按钮及电位器调频无效。变频器出厂时设定为通过键
盘面板操作 , 外部控制无效 , 端子 FWD_CM 用短接片短接。选择外部
起停及调频控制时 , 必须将该短接片去掉。出现上面问题 , 可能是









7.5kW_6 极电机采用变频控制 , 变频器在投入运行起动时、频繁跳停。
经查原设定时将偏置频率设定为 2H2、变频器在接到运行指令但未给
出调频信号之前、受控电机将一直接收 2H2 的低频运行指令而无法





益为设定模拟频率信号对输出频率的比率 , 假设设定频率为 30Hz, 实
际输出频率仅为 20H2。将设定增益改为 100%后 , 问题得到解决。
(5)频率上升到一定数值 , 继续向上调节时 , 频率保持在一定值不
断跳跃 , 转速不能提高。变频器工作时 , 将自动计算输出转矩 , 并将输
出转矩限制在设定值内。如果驱动转矩设定值偏小 , 将可能因输出转
矩受到限制 , 使变频器输出频率达不到给定频率。遇到上面的问题 , 应
检查驱动转矩设定值是否偏小 , 变频器的容量是否偏小 , 再设法解决。
4.故障诊断
变频器拥有较强的故障诊断功能 , 对变频器内部整流、逆变部分 ,
CPU 及外围通讯与电动机等故障进行保护。变频器在保护跳闸后故障
复位前 , 将一直显示故障代码。根据故障指示代码确定故障原因 , 可缩
小故障查找范围 , 大大减少故障查找时间。
(1)一台变频器在清扫后启动时 , 显示“OH2”故障指示跳停 , OH2
指变频器外部故障。出厂时连接外部故障信号的端子“THR”与“CM”
之间用短接片短接 , 因这台变频器没有加装外保护 , THR_CM 仍应短
接。经检查 , 由于 66THR”与“CM’之间的短接片松动 , 在清扫时掉下。
恢复短接片后变频器运行正常。
(2)变 频 器 一 启 动 就 跳 停 , 故 障 指 示 为 “OCl”、OCl 为 加 速 时 过 电
流 , 怀疑为电机故障 , 将变频器与电机连接线断开 , 检查电机绕组匝间
短路。更换电机后变频器运行正常。
(3)夏季如果变频器操作室的制冷、通风效果不良 , 环境温度升高 ,
则经常发生“OHl”、“OH3”过热保护跳停。这时应检查变频器内部的风
扇是否损坏 , 操作室温度是否偏高 , 应采取措施进行强制冷却 , 保证变
频器安全过夏。
(4)变频器在频率调到 15Hz 以上时 , “LU”欠电压保护动作。“LU”
保护信号指整流电压不足。我们从整流部分向变频器电源输入端检
查 , 发现电源输入侧缺相 , 由于电压表从另外两相取信号 , 电压表指示
正常 , 没有及时发现变频器输入侧电源缺相。输入端缺相后 , 由于变频




常 , 专职点检员可以通过键盘面板转换键查阅变频器的运行参数 , 如
输出电压、输出电流、输出转矩、电机转速等 , 掌握变频器日常运行值




(3)每次维护变频器后 , 要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等 , 防
止小金属物品造成变频器短路事故。
(4)测量变频器(含电机)绝缘时 , 应当使用 500V 兆欧表。如仅对变
频器进行检测 , 要拆去所有与变频器端子连接的外部接线。清洁器件
后 , 将主回路端子全部用导线短接起来 , 将其与地用兆欧表试验 , 如果




( 哈尔滨啤酒有限公司 黑龙江 哈尔滨 150030)
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